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SammendragEn passiv, ikke-invasiv og ufarlig metode for detektering av brystkrefter motivasjonen for denne oppgaven. Basisen for mikrobølgeteori ogradiometrisk teori er presentert. Videre presenteres grunnlaget for åkunne foreta passive målinger på brystvevsmodeller, målemetoder ogforbedringsmuligheter innen mikrobølge radiometri. Vi studerer ulikeforbedringsmuligheter ved å se på systemet ved Institutt for fysikk ogteknologi. Forbedringer er realisert ved å lage et interferensfritt system somi tillegg er automatisert. En forbedring av systemets signal-til-støyforholder oppnådd ved å benytte prinsippet om å plassere en forforsterker på ut-siden av Dike-venderen i en Dikemottaker. Dette prinsippet er pretestetfør det implemeteres i radiometeret.Det er utviklet metoder for deteksjon av varme legemer og det er fore-tatt radiometriske målinger for ulike oppsett. Det nye prinsippet med enlavstøyforsterker før Dike-venderen er testet ut på radiometriske gradi-entmålinger, og vi presenterer resultatene av en slik studie.Metodene som er utprøvd gir en gevinst i signal-til-støyforhold på 34%.
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viii INNHOLD
Kapittel 1InnledningMasseundersøkelse av kvinner for å påvise brystkreft utføres hovedsakligmed konvensjonell mammogra, hvor det taes et sett røntgenbilder. Enforbedret versjon av mammogra, slik som digital mammogra, benyt-ter avansert bildebehandling og mønstergjenkjenning for å nne kreft[Moore, 2001℄. Mammogra er en røntgenundersøkelse [Reihelt, 2006℄som har potensiale til å nne kreft-kuler fra en diameter på omlag 2 mm.Dette innebærer at man klarer å påvise kreftsvulster på et forholdsvistidlig stadium. Hos noen kvinner er det nødvendig med en ultralyd tilleg-gsundersøkelse, i tilfeller hvor mammogra ikke gir tilstrekkelig sikkerheti diagnosen.Av andre metoder som benyttes innen diagnose av brystkreft kan vi nevne:1) Magnetisk resonans avbildning (MRI) som danner bilder ved bruk avradioemisjon fra nukleært spinn [Moore, 2001℄, 2) infrarød (IR) termo-gra, som danner infrarød signaturer til svulster [Moore, 2001℄, 3) optiskavbildning, lokalisering av svulster ved måling av spredningen til nærin-frarødt lys [Moore, 2001℄, 4) positronemisjonstomogra (PET), en frem-gangsmåte der man bruker sjiktbilder som viser fysiologiske parametere[Lindskog, 1998℄, 5) elektrisk impedans avbildning, hvor man kartleggerbrystimpedansen ved lave spenninger [Moore, 2001℄, og 6) sintigraskmetode, hvor det detekteres svulster fra gammastråling til et radioaktivtlegemiddel [Moore, 2001℄. Utover dette må det taes elle- eller vevsprøverfor å kartlegge svulsttypen.De mest vanlige metodene, som mammogra og ultralyd, er aktivemetoder, hvor man sender inn røntgenstråler eller ultralyd gjennombrystvevet. Aktive metoder kan også i noen få tilfeller føre til brystkreft[Guyton and Hall, 2000℄. Det er derfor ønskelig med passive metoder somkan påvise brystkreft med stor pålitelighet. Med passive metoder menerman at det ikke benyttes strålingseekter foruten de som eksisterer dernaturlig (termisk). 1
2 InnledningDen gyldne standarden mammogra har som diagnostisk metode bety-delige begrensninger. Disse inkluderer bl.a.: 1) smerte hos pasienten vedundersøkelse, 2) noe lav sensitivitetsgodhet [Moore, 2001℄, et mål for hvorofte en test identiserer korrekt et utfall av sykdom, 3) noe lav spesi-sitet [Moore, 2001℄, et mål på hvor ofte en test identiserer korrekt aten pasient er frisk, og 4) strålingsfare. Vi kan anta at punkt 2) og 3) vilvære gjeldende for andre metoder også, slik at hoved-motivasjonen for åutvikle supplerende og komplementære metoder går på punkt 1) og 4).Metoder som er helt smertefri og ufarlig for pasienten, slik som mikrobøl-geradiometri har til nå ikke funnet den store utbredelsen i medisinskemiljø.Mikrobølgeradiometri betegnes som måling av utstrålt inkoherent elektro-magnetisk energi [Ulaby et al., 1981℄. Mikrobølger anvendt til fjernmålinger en forholdsvis ny teknikk, og går tilbake til begynnelsen av 1960 tallet[Ulaby et al., 1981℄. Mikrobølgeradiometri brukes bl.a. til fjernmåling avuniverset innen astronomi, jordobservasjon, meteorologi, i industrien oginnen medisin.På 1970 tallet kom de første artiklene om bruk av mikrobølgeradiometritil deteksjon av kreft [Foster and Cheever, 1992℄. Dette har utviklet segtil forskning innen ere andre bruksområder; bl.a. 1) monitorering avtemperatur i nedkjølt hjerne til nyfødte som er utsatt for hypoksi-iskemi1[Maruyma et al., 2000, Hand et al., 2001℄, 2) behandling av in-ammasjon2, hvor det benyttes mikrobølgeradiometri for måling av tem-peratur i vevet under behandling [MaDonald et al., 1994℄, og 3) foran-dring i blodstrøm [Gabrielyan et al., 1992℄.For detaljer om mikrobølgeradiometri refereres til arbeid utført av[Land, 1983, Mizushina et al., 1995, Leroy et al., 1987, Leroy et al., 1998℄,for å nevne noen.I de siste 35 årene er det forsket på passive metoder [Mizushina et al., 1995℄for å kunne detektere kreft i brystvev. Forskningen tar utgangspunkt istråling fra et svart legeme [Reeves et al., 1975℄. Ved å benytte en spesiellradiomottaker [Land, 1983℄, og prosessering av ere måledata, kan manfå frem et (forholdsvis grovt) temperaturkart over brystvev (se gur 1.1[Vesnin, 2006℄).1Hypoksi: Nedsatt oksygeninnhold i kroppsvev, iskemi: Lokal oksygenmangel i vev somskyldes manglende tilførsel av blod el. blødninger [Lindskog, 1998℄2Irritasjon i et vev etter en lokal vevsskade, f.eks. forårsaket av varme, kulde el. av kjemiskårsak [Lindskog, 1998℄
3
Figur 1.1: Temperaturkart over brystvev. Øverst: Frisk pasient. Nederst: tempera-turkart til venstre av et friskt bryst, temperaturkart til høyre medtemperaturgradient og senere påvist brystkreft [Vesnin, 2006℄.
4 InnledningDet viser seg at kreftsvulster har høyere temperatur enn det omliggendefriske brystvevet [Jerstad et al., 2006℄. Denne fysiologiske egenskapen kanbenyttes til å skille kreftsvulster fra friskt brystvev ved bruk av temper-aturmålinger.Brystkreft er den kreftformen som rammer est kvinner i Norge. I 2002ble det registrert 2680 nye tilfeller. Pr. 31.12.02 er det diagnostisert 28039personer med brystkreft [Langmark et al., 2005℄.Hva er så kreft? Kroppen er bygget opp av eller. Normalt deler ellene segi et normalt tempo, hvor datterellene er identiske med morellen. Krefter i de este tilfeller forårsaket av mutasjon av en eller annen unormalaktivitet i ellegenene som kontrollerer vekst og elledeling. Kun en litendel av ellene som muterer leder til kreft [Guyton and Hall, 2000℄. Det ermange årsaker til dette. For det første har de este muterte ellene mindreoverlevelsesprosent enn de normale ellene, og derfor dør de simpelthen.For det andre er det kun noen få av de muterte ellene som overlever og blirskadelige for organismen, fordi de fortsatt har normale kontrollfunksjonersom forhindrer unormal vekst. For det tredje blir potensielt skadelige ellerødelagt av kroppens immunforsvar, før de vokser til kreft. For det fjerdemå et stort antall av slike ulike unormale gener være tilstede samtidig forå skape kreft [Guyton and Hall, 2000℄.Veksthastigheten til en kreftsvulst varierer i forhold til type brystkreft.Man antar at det tar mellom 50-200 dager å fordoble størrelsen tilen kreftsvulst. Videre antar man det tar 5-10 år fra den ukontrollerteelledelingen starter til man selv kan kjenne dette som en klump i brystet[Shlihting, 2006, Carr, 1989℄.Med dette som utgangspunkt er det viktig å kunne oppdage kreftsvul-sten så tidlig som mulig. Ved palpasjon3 kan man klare å nne kuler somer større enn omlag 1 m i diameter. Ved legeundersøkelser kan det ogsåoppdages kuler som ikke kvinnen selv klarer å nne.Målet med denne diplomoppgaven er: 1) å sette seg inn i prinsippene forhvordan radiometrimålinger i mikrobølgeområdet fungerer teoretisk og ipraksis, 2) hvordan man kan forbedre det eksisterende systemet som ertilgjengelig ved Institutt for fysikk og teknologi, 3) utvikle metoder sommuliggjør forbedrede målinger og 4) foreta radiometriske temperaturgra-dient målinger. Det ble tidlig klart i studiet at teori er en ting, men årealisere teorien i praksis er av en helt annen vanskelighetsgrad. Det erikke uten grunn at forholdsvis få eksperimentelle artikler innen mikrobøl-geradiometri er publisert i de senere år. Hovedårsaken er at det aktuelle3Med., beføling, undersøkelse ved hjelp av hendene.


















































Zut + Z0 . (2.4)
ΓL er forholdet mellom bølgen som reekteres fra lasten til toportnettverket og bølgen som leveres lasten fra det samme nettverket. ΓG angirforholdet mellom bølgen som avleveres fra generatoren og den bølgen somreekteres tilbake til generatoren fra toport nettverket den er tilkoblet. Γinner forholdet mellom bølgen som reekteres fra nettverket og bølgen somgår inn i nettverket. Γut er forholdet mellom bølgen avlevert fra nettverketog bølgen som reekteres fra lasten.2.1.1 S-parametre og toport nettverkVidere denerer vi spredningsparameterene [Pozar, 1998℄
S11 = inngang reeksjonskoesient
S12 = revers transmisjonskoesient
S21 = transmisjonskoesient
S22 = utgang reeksjonskoesient














































. (2.10)Ved å bruke (2.10) kan man nne et uttrykk for a1, a2, b1 og b2 innsatti (2.3) og (2.4), og etter litt regning kan vi uttrykke (2.3) og (2.4) medspredningsparametere og reeksjonskoesienter ved:
Γinn = S11 + S12S21ΓL
1 − S22ΓL
(2.11)
Γut = S22 + S12S21ΓG
1 − S11ΓG
. (2.12)2.1.2 Forsterkning i et toport nettverkFra prinsippet om spenningsdeling er
V1 = VG
Zinn
Zinn + ZG = a1 + b1 = a1(1 + Γinn) (2.13)og vha. (2.2) og (2.3) nner vi et uttrykk for ZG og Zinn, og setter detteinn i (2.13). Vi løser så ut for a1 ved
a1 =
VGZinn





1−Γinn + Z0(1+ΓG)1−ΓG )(1 + Γinn) (2.14b)
=
VG(1 − ΓG)




(1 − |Γinn|2) (2.15a)
=
|VG|2|1 − ΓG|2(1 − |Γinn|2)














|VG|2|1 − ΓG|2|S21|2(1 − |ΓL|2)









(1 − |Γinn|2) (2.18b)
=
|S21|2(1 − |ΓL|2
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|VG|2|1 − ΓG|2|S21|2(1 − |Γut|2)
8Z0|1 − Γ∗utS22|2|1 − ΓinnΓG|2 ∣∣∣Γut=Γ∗L (2.20b)
=
|VG|2|1 − ΓG|2|S21|2











|S21|2(1 − |ΓG|2)(1 − |ΓL|2)
|1 − ΓGΓinn|2|1 − ΓLS22|2) . (2.22)Fra (2.22) observerer man at ved reeksjonsfri tilpasning, reduseres (2.22)til GT = |S21|2.Et toport nettverk bestående av en LNA, er et ikke resiprokt nettverk. Etslikt nettverk er tilnærmet unidireksjonalt og vil ha S12 ≈ 0 som medførerat Γinn = S11. Vi denerer eektforsterkningen i et slik unidireksjonaltnettverk ved
GTU =
|S21|2(1 − |ΓG|2)(1 − |ΓL|2)
|1 − ΓGS11|2|1 − ΓLS22|2)
. (2.23)2.1.3 Forsterkning i kaskadekoblede kretserDesign av forsterkere krever tilpasning før og etter den aktive kompo-nenten. Tilpasningen til den aktive komponenten er skissert i gur 2.3.I forsterkerdesign er det hensiktsmessig å se på overføringsforsterkningen
14 Generell mikrobølgeteorivia (2.22). For de ulike blokkene er overføringsforsterkningen gitt ved
GG =
1 − |ΓG|2
|1 − ΓGΓinn|2 (2.24)





















(1 − |S22|2)(1 − |S11|2)
. (2.31)Fra (2.31), observerer vi følgende: Om |S11| = 1 eller |S22| = 1 vil maksi-mal forsterkning være uendelig. Dette er en ustabil situasjon. I tilfelle hvor
|Sii| > 1 har man en potensiell ustabil situasjon. I forsterkerdesign ønskerman at |S21| 6= |S12|; man ønsker faktisk at |S21| ≫ |S12|. Størrelsen på
|ΓG| og |ΓL| som er mindre eller lik 1, tilsvarer at kilde- og lastimpedansenhar positive reelle deler.En ubetinget stabil situasjon nner sted når |Γinn| < 1 og |Γut| < 1 for allepassive kilde- og lastimpedanser. For et unidireksjonalt nettverk tilsvarerdette at |S11| < 1 og |S22| < 1. En betinget stabil situasjon er når |Γinn| < 1og |Γut| < 1 for et gitt område av passive kilde- og lastimpedanser. Detsiste tilsvarer en potensiell ustabil situasjon. Ved å betrakte (2.11) og(2.12) ser man at betingelsen for en stabil forsterker er gitt av et områdeav ΓG og ΓL. For å nne disse områdene er det fordelaktig å anvende etSmith kart, hvor man plotter stabilitetssirkler. Smith kartet er en graskkalkulator for å beregne normalisert impedans som en funksjon av reek-sjonskoesient. Det viktigste med Smith kartet er at mange problem lettkan visualiseres. Visualiseringen leder til innsikt i oppførselen til trans-misjonslinjer.
Støy 15Stabilitetssirkler er denert som ΓL eller ΓG i planet hvor |Γinn| = 1 eller
































(2.33)hvor Psi, Pso er eekter til signalet på henholdsvis inn- og utgang og Pni,
Pno er støyeekt på henholdsvis inn- og utgang. Pni = kT0B, Pso = GPsiog Pno = GPni + ∆Pno, hvor T0 = 290K er romtemperatur. ∆Pno erstøyeekt generert av komponenten, k er Boltzmanns konstant og B erbåndbredden. Ved å sette dette inn i (2.33), får man [Ulaby et al., 1981℄




∆Pno = (F − 1)GkT0B (2.35)









































Figur 2.6: Y-faktor oppsett for måling av ekvivalent støytemperaturBasert på dette kan ekvivalent støytemperatur Te nnes. En resistans
R ved 0K, gir ut en ∆Pno generert av komponenten, se gur 2.5(a).
Te er denert som temperaturen av en termisk resistans som om denplasseres på inngangen til et ekvivalent støyfri komponent. Dette systemetproduserer den samme støyeekten ∆Pno på utgangen [Ulaby et al., 1981℄,se gur 2.5(b), og er illustrert i gur 2.5(), hvor Pni = kTIB, Pe = kTeBog Pno = Gk(TI + Te)B, TI er støytemperaturen på inngangen. Vi fårfølgelig
∆Pno = GkTeB = (F − 1)GkT0B (2.37)som igjen gir relasjon
Te = (F − 1)T0 (2.38)for toport nettverket. Støytallet er gitt ved å løse (2.38) med hensyn på F .
Te brukes som denisjon på støyegenskaper for lav-støy komponenter ogsystem, mens støytallet F brukes for støyegenskaper i konvensjonelle mot-takere. Støyfaktor NF = 10logF i dB.2.2.2 Y-faktor metodenY-faktor metoden er en målemetode for å nne ekvivalent støytemperaturi en komponent.Metoden implementeres ved at utstyret under test er koblet til to ulikelaster med ulike temperaturer. Anta T1 > T2, og P1 og P2 er utgangseek-ten for henholdsvis last 1 og 2. Te er den ekvivalente støytemperaturen tilutstyret under test. Se gur 2.6 for prinsipp med Y-faktor målemetode.Man får da to likninger med to ukjente gitt ved
P1 = GkB(T1 + Te) (2.39)
P2 = GkB(T2 + Te) (2.40)







. (2.41)Man løser så (2.39) og (2.40) med hensyn på Te, som gir et estimat forstøytemperatur gjennom
Te =
T1 − Y T2
Y − 1 (2.42)2.2.3 Støy i kaskade-systemRadiometeret, som vi skal komme tilbake til senere, består av ulike blokkersom er koblet i kaskade. Vi ser nå på det totale støytallet for et slikt system.Vi utvider tilN subsystem av individuelle blokker og betraketer en kaskadeav system med samme båndbredde B. Se gur 2.7 for prinsippet medstøy i et kaskadesystem av 2 delsystem. Vi har Te = Te1 + Te2/G1,
Ps0 = G1G2Psi, Pn0 = G1G2k(TI + Te). (2.38) løses for F og vi får F =
1+(Te1/T0+Te2/T0G1). Substitusjon for Te1, Te2, gir F = F1+(F2−1)/G1.En generalisering for et kaskade-system gir [Ulaby et al., 1981℄






+ · · ·+ TeN
G1G2 . . . GN−1
(2.43)






+ · · ·+ FN − 1
G1G2 . . . GN−1
. (2.44)Fra (2.44) kan man se at F1 dominerer total dersom Gi ≫ 1 og følgeligbør det første element i systemet ha et så lavt støytall som mulig.2.2.4 Støykarakteristikk i en attenatorI et radiometer er koaksialkabler og tilhørende plugger typiske attenatorer.Anta attenatoren har en fysisk temperatur Tp og en tapsfaktor L = 1/G =
















































21 G  G
P  =kT  Be e
P     = kT     B
P     = kT     Be2








T kT  Bpp Pno kT  Bp T
Figur 2.8: Støykarakteristikk i en attenator









Te = (L − 1)Tp (2.45)




Te = (F − 1)T0 = (L − 1)Tp (2.45e)
F = (L − 1)Tp
T0
+ 1 (2.45f)
Tp = T0 (2.45g)
F = L (2.45h)hvor ∆Pno er støyen som produseres i systemet og T0 er romtemperatur.Anta et delsystem som består av en koaksialkabel med koaksialplugger.Anta videre at TR er mottakerens støytemperatur. Da vil systemet beståav en kaskade på to system med T0 = Tp. Dette gir den eektive støytem-peraturen til systemet T ′R [Ulaby et al., 1981℄ gitt ved
T ′R = (L − 1)Tp + LTR = L(Tp + TR) − Tp. (2.46)2.2.5 Støytall vs. temperaturLa Tp være operasjonstemperaturen og la F0 være støytallet vedromtemperatur T0. Da er støytallet ved Tp gitt av
Fp = F0 − 1 +
Tp
T0
. (2.47)Fra (2.47) observerer vi at støytallet går opp med temperaturen. Enkonsekvens av dette er at komponenten som brukes kan kjøles på enhensiktsmessig måte for å unngå dette ekstra støybidraget.2.2.6 Støytall vs. mistilpasningVi tar utgangspunkt i gur 2.2 med en transmisjonslinje ved temperatur












Elektromagnetisk interferens 21Ved å bruke (2.4) og (2.21) og sette dette inn i (2.49) vil vi etter en delregning få [Pozar, 2004℄
Te =
(L − 1)(L + |ΓG|2)
L(1 − |ΓG|2)
Tp. (2.50)Vi kan observerer følgende: 1) Ved tilpasning er ΓG = 0 og (2.50) reduserestil (2.45e), 2) ved tapsløs linje er L = 1 og gir Te = 0, og 3) vedmistilpasning er L > 1 og |ΓG| > 0, støytemperaturen er da større enn
Te = (L − 1)Tp. Konsekvensen av mistilpasning er mer støy produsert isystemet.2.2.7 Passive og aktive støykilderEn passiv støykilde kan være en motstand med en gitt resistans.I mikrobølgeteknikk er en passiv støykilde en dummyload på 50Ω.Aktive støykilder bruker kalibrerte dioder eller rør til å representeregitte støyeekter. Aktive støygeneratorer kan karakteriseres med enekvivalentisk støytemperatur, men i praksis uttrykkes det i støyeekt.Exess noise ratio ENR er denert ved [Pozar, 1998℄ENR(dB) = 10logTg − T0
T0
(2.51)hvor Tg er den ekvivalente støytemperatur til støygeneratoren og T0 erromtemperatur.2.3 Elektromagnetisk interferensI hverdagen er man omringet av utstyr som stråler ut elektromagnetiskebølger med ulik eektstyrke. Man skiller mellom utstyr som har til hen-sikt å stråle ut elektromagnetiske bølger og utstyr som skal være stråle-frie. I den førstnevnte gruppen er ulike sendere, slike som mobiltelefon,trådløst nettverk, radar og radio/TV sendere, for å nevne noen. I den andregruppen kan man nevne datamaskiner, så og si alt digitalt utstyr, kabletnettverk, elektriske motorer og generatorer og høyspentkabler. Problemeter at slikt utstyr kan forstyrre annet utstyr på en lite hensiktsmessig måte.I enkelte tilfeller kan de sågar være direkte helseskadelig [Tsaliovih, 2001℄.En vanlig hjemme PC med bilderørsskjerm utstråler et spektrum fra DCog opp til 1016 Hz [Tsaliovih, 2001℄. Spekteret som forstyrrer annet utstyrkalles for elektromagnetisk interferens, EMI.Alt elektronisk utstyr som produseres bør fungere sammen med annetutstyr, uten at de gjensidig forstyrrer hverandre. Det er laget en standard(IEEE std. 100-1992) for dette. Denne uttrykker hvor stor eektstyrke
22 Generell mikrobølgeteoriutstyr kan utstråle og hvor immunt det selv er overfor stråling. Elektro-magnetisk kompatibilitet (Eng. forkortelse: EMC) uttrykker hvordan etsystem kan operere i forhold til andre system uten selv å bli forstyrret ellerforstyrre andre. Man skiller mellom utstråling, immunitet og krysstalee-genskaper til et system [Tsaliovih, 2001℄.For å unngå interferens i radiometeret fra kjente- og ukjente kilder, måman enten fjerne alle potensielle kilder eller skjerme radiometeret. Vi skalsenere gå nærmere inn på radiometeret. I praksis er det imidlertid umuligå fjerne alle interferenskilder. Dette medfører at man må skjerme det ut-styret som er utsatt for interferens.Leting etter interferenskilder er ingen lett oppgave, da disse kan være kom-plekst sammensatt ved en kombinasjon av nær- og fjernfelt fra ulike kilder.Interferensfeltet kan stråle direkte eller ledes via kabler [Tsaliovih, 2001℄.Anta at radiometeret er utsatt for interferens fra en eller ere ukjentekilder. Fjerning og lokalisering av interferenskildene kan foregå som føl-gende [Tsaliovih, 2001℄:1. Anta man nner en dominant interferenskilde.2. Den dominante interferenskilden undertrykkes enten ved skjermingav kilden eller fjerning av kilden.3. Ved fortsatt målbar interferens gjenta punkt 1 og 2, for å lokalisereden nye sterkeste kilden.4. Ved interferensfri måling, avslutt.Skjerming av ulike interferenskilder kan, om den ikke er utført fullstendig,gi et økt bidrag til den totale interferensen [Tsaliovih, 2001℄.Anta man har en kabel mellom to ulike instrumenter som stråler ut elek-tromagnetisk bølge. Instrument A er av metall og instrument B er enblanding av metall og plast. Kabelen mellom instrument A og B bliromhyggelig EMI skjermet. En skjerming av kabelen forandrer dens karak-teristiske impedans. I instrument B, er kabelledningene på innsiden avinstrumentet ikke skjermet og vil etter skjermingen av kabelen mellominstrument A og B fungere som en eektiv antenne. Utstrålingen er storsiden instrument B er av en blanding av plast og metall. Konsekvensen avdenne EMI skjermingen er nå blitt det motsatte av det man ønsker. I stedetfor å dempe EMI, har man nå økt den totale EMI. Før skjerming av kabe-len har den en gitt karakteristisk impedans som gir liten, men forstyrrendeinterferens-utstråling. Ved skjerming av kabelen, forandres den karakter-istiske impedansen og blir mer lik interferenskilde-impedansen og vi får
Elektromagnetisk interferens 23en impedanstilpasning som gir maksimal eektoverføring som beskrevet ikapittel 2.1.Interferensskjerming eller skjerming for å unngå at sensitiv informasjon ut-ståler, utføres vanligvis av profesjonelle personer som har spisskompetanseog spesialutstyr for detektering av EMI kilder og skjerming. Skjermingforegår med utstrakt bruk av spesialpakninger mellom plater og i over-gang mellom plater, dører, vinduer og kabelgjennomføringer1. Vinduer erspesiallaget med et eller ere metallsjikt mellom glassplater. Kabelinn-føringer foregår med bruk av ulike ltre som er designet for ulike frekvens-bånd. Ventilasjonsåpninger skjermes med spesielle kassetter. PC plasseresi spesialkasser. I spesielle miljø er det strenge restriksjoner på bruk av uliktkommunikasjonsutstyr.
1Se produktkatalog fra en leverandør i Generelt\ i appendiks.
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Kapittel 3Radiometrisk teoriPassiv mikrobølgeradiometri er basert på måling av termisk stråling emit-tert fra ethvert objekt som har en større temperatur enn det absoluttenullpunktet. Den største intensiteten i strålingen er fra det infrarødespekteret når vi ser på temperaturer rundt 310K. Pga. stor dempningav infrarøde bølger i vev begrenses dette til måling av overatetemper-atur [Ste et al., 2004℄. I mikrobølgeområdet er intensiteten omtrent 10million (-70dBW) ganger mindre i forhold til infrarød stråling. Imidler-tid har mikrobølgestråling mindre dempning i vev, og er derfor egnet tilmåling av temperatur inne i et vevsobjekt. I mikrobølgeområdet er inten-siteten direkte proporsjonal til den absolutte temperaturen, se gur 3.1[Ulaby et al., 1981, Ste and Susek, 2000, Ulaby et al., 1986℄. Med dettesom utgangspunkt vil vi se på teorien bak mikrobølgeradiometri.3.1 Planks lovTermisk energi er kinetisk energi av tilfeldige bevegelser til partikleri et materiale. Konsentrasjonen av energi i et objekt er målt veddets temperatur. De tilfeldige bevegelsene til partikler er et resultatav kollisjoner mellom partikler og grenseater. Årsak til kollisjoneneer forandring i banen til et elektron eller vibrasjon og rotasjon til etmolekyl eller atom. Energitilstander forårsaket av kollisjoner kan spontantforandre seg fra et høyere til et lavere energinivå. Dette resulterer i enspontan emisjon av elektromagnetiske bølger. På denne måten kan termiskenergi forandres til strålingsenergi [Reeves et al., 1975, Leroy et al., 1998℄.Spekteret av termisk stråling fra et legeme er kontinuerlig og fordelt overalle bølgelengder. En kvantitativ beskrivelse av energifordelingen over deulike bølgelengdene er gitt ved spektral emittans [Ohanian, 1985℄. Dennestørrelsen er denert som energiuks emittert fra overaten til et objektpr. bølgelengdeenhet. En ideell termisk emitter betegnes som et svartlegeme. Denne transformerer varmeenergi til strålingsenergi i samsvar medtermodynamikkens andre lov. Det motsatte må også være tilfelle, dvs.25
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c lys hastigheten 2.99 × 10−8m/s
h Planks konstant 6.63 × 10−34Js
k Boltzmanns konstant 1.38 × 10−23J/K
T absolutt temperatur K
Bf Spektral stråling W m−2Hz−1sr−1Se gur 3.1 for hvordan intensiteten/spektral stråling fordeler seg overfrekvensspekteret ved T = 310K.









+ . . . . Dersom x ≪ 1 kan man se bort fra alle andre leddenn ex = 1 + x. Ved å la x = hf
kT







. (3.2)(3.2) har en nøyaktighet på 1% når λT > 0.77 mK eller uttrykt ved
f/T < 3.9 · 108 Hz/K. Om man antar en kroppstemperatur på 310Kvil (3.2) være korrekt for frekvenser f < 121 GHz. Dette medfører atRayleight-Jeans lov kan brukes for mikrobølge radiometrimodellering ifrekvensområdet som er vanlig innenfor mikrobølgeradiometri, dvs. 0.5-6 GHz.3.1.2 Nyquists lovDet kan vises at Rayleight-Jean tilnærmingen leder til Nyquists lov[Ulaby et al., 1981℄. Dette gir støyeekten P , transmittert til en radiome-terantenne som er koblet til et materiale med absolutt temperatur T .Eekttettheten er uniformt fordelt i mikrobølgespektret, og for en bånd-bredde på 1 Hz, er den gitt ved [Ulaby et al., 1981, Leroy et al., 1998℄:







(3.4)hvor man bruker Rayleight-Jeans tilnærming, og får [Pozar, 1998℄
vn =
√
4kTR. (3.5)Ved å la støy resistansen R bli erstattet med en Thevenin ekvivalent formaksimal overføring av eekt til last (RL = R), vil strømmen I = vn/2Rog eekten P = I2R = (vn/2R)2R = kT . Dette er Nyquists lov for enbåndbredde på 1 Hz.Om materialet under test ikke er tilpasset antennen eller proben vil (3.3)bli modisert til
P = (1 − |ρ|2)kT (3.6)
28 Radiometrisk teorihvor ρ er reeksjonskoesienten for spenning [Leroy et al., 1998,Mamouni et al., 1991℄. (3.6) gir en enkel lineær sammenheng mellom spek-tral strålingstemperatur og temperaturen til et objekt når emisiviteten erkjent.3.1.3 EmisivitetEmisivitet ǫ er forholdet mellom stråling fra et reelt legeme og denteoretisk maksimale utstrålingen gitt ved Planks lov [Reeves et al., 1975,Pozar, 1998℄. Emisivitet er en normalisert konstant med verdi mellom 0og 1. ǫ er en funksjon av objektets dielektrisk konstant, overatestruktur,temperatur, bølgelengde og betraktningsvinkel. Emisivitet kan uttrykkessom, ǫ = 1 − |ρ|2 hvor |ρ|2 nå er reeksjonskoesienten for eekt[Dubois et al., 1996, Larsi et al., 1999℄.3.2 Teoretisk penetreringsdybdeI radiometrimålinger er den teoretiske penetreringsdybden for mikrobølgerav stor betydning. Denne uttrykker antennens teoretiske deteksjonsdybde.Penetreringsdybden er direkte avhengig av de dielektrisk egenskapene tilmaterialet under test. Den relative dielektrisk konstant ǫ er kompleks ogkan skrives som [Ulaby et al., 1986, Venkatesh and Raghavan, 2005℄
ǫ = ǫ′ − jǫ′′. (3.7)En plan bølge som propagerer i z retning i et medium med tap, vil i etpunkt z0 ha en elektrisk feltintensitet ved [Ulaby et al., 1986℄
E(z) = E0e
−γz0 (3.8)hvor E0 er feltintensiteten ved z = 0 og γ = α + jβ. γ, α og
β er henholdsvis propagasjon-, absorpsjon- og fasekonstant i mediet.Absorpsjon og fasekonstanten kan skrives som [Ulaby et al., 1986℄
α = k0|Im[√ǫ]| [Np/m] (3.9)
β = k0Re[√ǫ] [rad/m] (3.10)hvor k0 = 2π/λ0 er bølgetallet i fritt medium og λ0 er bølgelengden i meter.Ved å se bort fra spredningsegenskaper i mediet, er eekttettheten S(z)gitt ved
S(z) = S0e
−καz (3.11)hvor κα er eekt absorpsjonskoesienten. Denne er relatert til α ved
κα = 2α. (3.12)
Teoretisk penetreringsdybde 29Man kan nå denere penetrerings dybden [Ulaby et al., 1986℄
dp = 1/κα (3.13)hvor eekten er minket til 1/e av opprinnelig verdi.For tilfeller hvor ǫ′′
ǫ′




′′). (3.14)3.2.1 Dielektrisk konstant for ferskvannDielektrisk konstant for reint vann er gitt ved Debye likningen[Ulaby et al., 1986℄
ǫw = ǫw∞ +
ǫw0 − ǫw∞
1 + j2πfτw
(3.15)hvor ǫw0 er statisk dielektrisk konstant, ǫw∞ = 4.9 er høyfrekvens grensefor ǫw, τw er tidsforsinkelsen i sekund for hvordan partiklene respondererpå en feltforandring og f er frekvens i Hz. Uttrykk for ǫ′ og ǫ′′ er gitt ved







. (3.17)For T i ◦C er
τw(T ) = (1.1109 × 10−10 − 3.824 × 10−12T + 6.938 × 10−14T 2
− 5.096 × 10−16T 3)/2π (3.18)og
ǫw0(T ) = 88.045 − 0.4147T + 6.295 × 10−4T 2 + 1.075 × 10−5T 3. (3.19)For temperaturer i ferskvann fra 20-28◦C, er penetreringsdybden1 dpplottet som funksjon av frekvens, se gur 3.2. Man observerer fra guren atpenetreringsdybden er relativt stor ved 1 GHz og faller hurtig ved økning ifrekvens. En annen interessant observasjon er at penetreringsdybden økermed temperaturen.3.2.2 Dielektrisk konstant for saltvannSaltvann er ferskvann hvor det er oppløst salt i vannet. Konsentrasjonenav salt benevnes S. S er denert som total mengde salt i gram oppløst i1Referanse til program nnes under Generelt\ i det elektroniske bibliotek, se appendiks
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Figur 3.2: Penetreringsdybde i ferskvann som funksjon av frekvens, ved temperaturerfra 20-28◦C.
Teoretisk penetreringsdybde 31et kg vann. Den reelle og imaginære delen av den dielektrisk konstanten ǫfor saltvann er gitt ved [Ulaby et al., 1986℄










(3.21)hvor ǫ0 = 8.854 × 10−12 er permittivitet i vakuum, ǫsw∞ = ǫw∞ = 4.9igjen, for T i ◦C:
ǫsw0(T, S) = ǫsw0(T, 0)a(T, S) (3.22)
ǫsw0(T, 0) = 87.134 − 1.949 × 10−1T − 1.276 × 10−2T 2
+ 2.491 × 10−4T 3 (3.23)
a(T, S) = 1 + 1.613 × 10−5TS − 3.656 × 10−3S












. (3.26)2Referanse til program nnes under Generelt\ i det elektroniske bibliotek, se appendiks
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Figur 3.3: Penetreringsdybde i saltvann (S = 120/00) som funksjon av frekvens, vedtemperaturer fra 20-28◦C.
Generelle eektradiometere 33[Hagness et al., 1998℄ gir en empirisk modell for elektrisk konduktivitet
σ, ǫ i brystvev ved





0.13 + 0.00222f 2
ǫs − 4
1 + (f/25)2
(3.28)hvor f er frekvensen i GHz, σ0.1 = 0.05 og ǫs = 8.5. Med denne modellenkan penetreringsdybden beregnes fra (3.25) for ulike frekvenser.3.3 Generelle eektradiometereEt radiometer er et passivt instrument3 for deteksjon av signalersom er mottatt av en antenne koblet til et objekt under test[Jaobsen et al., 2000℄. For et radiometer med en spesisert båndbredde
∆f , koblet til et isotermisk (konstant temperatur) materiale, vil Nyquistslov (3.6) forandres til

























Wi(r)T (r)dV. (3.32)Hvor dV er et innitesimalt volum i objektet, T (r) er den søkte romligetemperatur i objektet ved posisjon r. Wi(r) er en radiometrisk vektings-funksjon (kjerne), denert over et radiometrisk observasjonsvolum.3.4 TotaleektradiometreMikrobølgeradiometere kan deles i to grupper, totaleekt- og modulasjonsradiometre [Ste et al., 2002℄. Blokkskjema for et totaleekt radiometer ergitt i gur 3.4 [Pozar, 1998℄. Dette består av en probe/antenne og refer-ansestøykilde i front. Mikser og lokalosillator nedkonverterer det måltefrekvensbåndet til en fast mellomfrekvens. Mellomfrekvensen ltreres og
Totaleektradiometre 35forsterkes opp, før demodulering i en kvadratisk detektor og glatting iintegratoren. Mikrobølgevenderen vender mellom referansestøykilden ogproben.Anta at proben er tapsløs, som vil si at η = 1 ved [Pozar, 1998℄
η =
Put








(TR + TB) (3.35)hvor ∆G er variasjonen i radiometerets totale forsterkning.Dette gir en unøyaktighet i målingene som ikke er ønskelig. Anta mot-takeren har 1% forsterkningsvariasjon under en måling, ∆G
G
= 0.01. Anta
TR = 500K, TB = 300K, B = 500 MHz og τ = 5s. Dette gir en variasjon i





















Figur 3.5: Blokkskjema til Dike-radiometeretInnsatt for numeriske verdier i (3.36) gir ∆T ≈ ∆TG = 8K, som viser atdrift i forsterkningen gir uakseptabel målefeil.3.5 Dike-radiometerDike-radiometer er et modulasjonsinstrument [Ste et al., 2002℄. Somtidligere kommentert er nøyaktigheten til totaleektradiometere bestemtav driften i forsterkningsfaktoren G. Driften er langsomtvarierende medstor tidskonstant (∼min). Ved å kalibrere mottakeren med en oppdater-ingstid som er mye mindre enn tidskonstanten til driften, vil denne feilenkunne elimineres. Dette er prinsippet ved Dike null-balanse radiometer[Pozar, 1998℄. Se gur 3.5 for blokkskjema til et enkelt Dike-radiometer.En av inngangene til mikrobølgevenderen er koblet til en probe med tem-peratur TB og den andre inngangen er koblet til en referansetemperatur
TRef . Venderen er drevet sekvensielt med en rkantpuls med en frekvens iområdet 10 til 1000Hz. Med venderen i bruk vil det moduleres en ampli-tude som er proporsjonal med temperaturdieransen TB −TRef . På grunnav den hurtige vendefrekvensen, vil enhver forsterkingsvariasjon oppståmed TB + TR i den ene halvperioden av vendesyklusen og TRef + TR i denandre halvperioden, hvor TR er mottakerens totale støytemperatur. Resul-tatet er at mottakerens forsterkningsvariasjon kun opererer på dieransen
TB − TRef . Dette gir ∆TG = (TB − TRef )∆G/G [Ulaby et al., 1981℄.Anta TB − TRef = 10K og forsterkningsvariasjonen er på 1%, gir nåen ∆TG = 0.1K. Variasjonen i temperaturen til det målte objektet blirnå ∆TNB = TB+TR√
Bτ/2





[Ulaby et al., 1981℄. Dette gir nøyaktigheten tilDike-radiometeret på den målte temperaturen ved [Ulaby et al., 1981℄,




(3.37)hvor TR,i er mottakerens støytemperatur i frekvensbånd i. Merk at
∆TB,i,min er minimalisert når radiometeret er balansert, TB = TRef .Anta at det ikke er balanse mellom TB og TRef . Anta videre at mottak-eren har en feil på 1% i forsterkningsvariasjon under en måling,∆G
G
= 0.01,
TR = 500K, TB = 300K, TRef = 330K, B = 500 MHz og τ = 5s. Dettegir en ∆TNB = TB+TR√
Bτ/2
= 0.023K, ∆TNRef = √2(TRef +TR)√Bτ = 0.023K,




2 + (∆TNRef )
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(3.39)3.5.1 Kalibrering av radiometeretSystemet kalibreres ved bruk av to kalibrerte støykilder som tilsluttes inn-gangen på radiometeret. Her benyttes Y faktor metoden [Pozar, 1998℄ formåling av støytemperaturen i selve mottakeren, se gur 2.6. Den ekviva-lente temperaturen Te i (2.42) er lik TR. Man kan da nne systemkonstan-tene GkB og GTRkB til radiometeret [Pozar, 1998℄. Den fysiske temper-aturen TB til objektet kan nå måles med radiometeret.Ved kalibrering av radiometeret foretar man målinger ved ulike tempera-turer med en probe mot et homogent objekt. Måledata tilpasses ved lineærregresjon [Larsen and Marx, 2001℄, hvor man får koesientene α, β. Måle-data tilpasses til en lineær funksjon ved
V0 = αT
′
A + β (3.40)




(3.41)Bemerk at (3.40) er kun gyldig om det er fullstendig impedanstilpassningmellom probe og radiometer.Impedans mistilpassningMan skiller mellom to mistilpassninger [Ulaby et al., 1981℄1. Mistilpassning før mottakerens inngang.2. Mistilpassning mellom antenne og mottakerens inngangFor et reektsjonsfritt system gjelder (3.40). Mistilpassning gir modi-serte verdier for α og β. Kalibreringen av mottakeren gjøres med enkalibreringslast Tkal, og man nner den radiometriske antenne tempera-turen T ′A. T ′A representerer støyeekten levert til antennen, ved følgendeprosedyre [Ulaby et al., 1981℄:1. Relasjon mellom Tinn og Tkal ved
Tinn = α1Tkal + β1 (3.42)2.
Tinn = α2T
′
A + β2 (3.43)3. Mål V h0 og V l0 fra T hkal og T lkal4. Regn ut T hinn og T linn fra (3.42), nn α, β fra (3.40)5. Med α, β kjent, brukes (3.40) og (3.43) til å relatere T ′A til V0 ved
T ′A =
V0 − αβ2 − β
αα2
(3.44)hvor V h0 , V l0 , T hkal, T lkal, T hinn og T linn, er henholdsvis største og laveste verdii de målte/beregnede verdier.3.5.2 Konsekvens av interferenspåvirkningVed påvirkning av interferens kan (3.40) skrives som
V0 = α(TB + TEMI) + β (3.45)
Denisjon av kjernen 39hvor TEMI er interferenstemperaturen fra en eller ere interferenskilder og





TEMI er vanligvis en funksjon av mange ukjente variabler. Estimatet til








Termisk stråling emittert fra dV og mottatt av antennenTermisk emisjon fra dV(når antennen er operert i passiv mode)
=







σt,i|E(r)|2dVEekt tilført antennen (3.49)eller uttrykt på formen
















Bolus  Objekt under test
Til z=− Figur 3.7: 1-D forenklet modell






di (3.51)hvor di er den øvre teoretiske eektpenetreringsdybden i objektet, gitt ved[Jaobsen and Stauer, 2002℄ di = 1σi √ ǫiµ0 og hvor σi er konduktivitet, ǫier permitivitet til objektet og µ0 er permeabilitet i vakuum. Innsettingav (3.51) i (3.32) gir en 1-D modell, hvor man antar T = T0 i bolusog Tm = T0 + ∆T i mediet under test, l er 1-D integrasjonslengden[Maruyma et al., 2000℄.
T1-D = ∫
l


































] (3.52)hvor lb,lm er tykkelsen til henholdsvis bolus og måleobjektet. Ved å anta
lm ≫ d0 kan man tilnærme T1-D ved
T1-D = ∫
l











d0 . (3.53b)Legg merke til at ved bruk av (3.52) og (3.53b) er det antatt at probenhar 100% eektivitet. I tilfeller hvor proben har en mindre eektivitet mådette tas hensyn til og anvende (3.33) for kompensasjon. Vi får derfor
TA = ηT1D, hvor TA er temperaturen som leveres fra antennen. Ommåleoppsettet er utsatt for interferens vil (3.47) gi en 1-D tilnæring ved
T1-D = ∫
l















Kapittel 4Radiometrisk videreutvikling4.1 Måling med det eksisterende radiometerUtstyret som er tilgjengelig ved Institutt for fysikk og teknologi bestårav: Dike-radiometer med ekstern lokalosillator og referansestøykilde, segur 4.1 for blokkskjema. For mekanisk bevegelse av mottakerantennenbenyttes det en automatisert robot. Denne roboten styres av en PC påWin98 plattform med Labview 6 som software. Interfaen mellom PC ogroboten består av et I/O kort plassert i PC og egen hardware. Antennenplasseres i et vannbad med egen varmekolbe og temperaturregulering. Detsamlede utstyret er plassert i et faradaybur med grunnate på 3.25 m2 ognormal takhøyde.



























Figur 4.2: EMI frekvensspektrum fra 1 til 1.58GHz. Marker 1 til 3 er kraftigeikke identiserte EMI kilder på utsiden av hoved-faradayburet. Marker4 er lokalosillator frekvensen som genereres inne i hoved-faradayburet avHP83752B.


















)2 (4.1)hvor kombinasjoner av m, n gir ulike transmisjonsmoder, kc er bølgetallet,


















Topplate med  medbringer
Medbringer
Topplate med slisse og bølgeledere












Lengde mellom probe og måleobjekt
 
Figur 4.4: Gradientmålemodell realisert med et sylindrisk objekt.
y-orientert måleobjektet1, se gur 4.4.Forsøk på repeterbarhet krever at ere oppsettparametere er uforandretfor hver måling. Det viktigste er å unngå luft under en gradientmålingsiden dielektrisk-konstant for vann er 77 og for luft 1. Luft i måleobjektetgir i seg selv en stor gradient. Målerøret er konstruert slik at luft vil kunnedannes i en naturlig luftlomme, se gur 4.5.Vi setter en luftfelle før måleobjektet, dette fjerner luft før det samlesi måleobjektet. Figur 4.6 skisserer luftfelle-konstruksjonen.Ved på denne måten å holde miljøet i oppsettet uforandret under gra-dientmåling får vi målinger som kan etterprøves og repeteres.






Stiv slange tur og retur
mellom slange og måleobjekt
Tette pakning i overgang
Gummislange for tur og retur
Z
Figur 4.5: Målerør konstruksjon.
glassbeholder
Retur slange til måleobjekt













Sett ovenfraFigur 4.7: Måleobjekt realisert som en sfærisk kilde.4.6 Måleoppsett for interferensfri gradientmålingEtter mange forsøk på å begrense EMI er man kommet frem til følgendemåleoppsett som fungerer tilfredsstillende med hensyn til EMI: PC påutsiden i eget faradaybur, med skjermet kabelforbindelse til hovedbur.PC-bur og hovedbur er jordet forskriftsmessig til eget jordspyd på utsidenav Nordlysobservatoriet. Det er laget mulighet for å styre PC fra utsidenhvor det er egen skjerm, tastatur og mus. I tillegg er det laget en mulighetfor å styre PC fra innsiden av hovedburet med egen skjerm, tastaturog mus. I begge tilfeller styrer PC via GPIB og I/O kort, robot oginstrumenter for automatisering2. Robot, Dike-mottaker, lokalosillator,avlesningsinstrument HP3401A, lokalt faradaybur og målekar er plassertinne i hovedbur. På utsiden av hovedburet er det plassert vannbadog pumper for henholdsvis målemedium og vannmedium. Pumpe formålemedium er en åpen konstruksjon med pumpeskovel3. Denne pumpenhar stor yt av målemedium for å hindre målemediet i å bli avkjølt.Pumpen til det omkringliggende vannet er en lukket peristaltisk pumpe.Flyt av vann er lav i forhold til målemedium, og skal simulere eektenav blodstrøm i en naturlig måling [Lee et al., 2002℄. Slanger føres innog ut av hovedbur og lokalt faradaybur via bølgeledere som hindrer2Referanse til materiell nnes under Chassis-kontakter\ i det elektroniske bibliotek, seappendiks3Spesikasjon til skovelpumpe er vedlagt det elektroniske bibliotek under Malekar\ iappendiks.





























































Bygging av en LNA 55
Dicke−radiometerTransmisjonslinjeLNA
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Figur 4.11: Bilde av komponentene overatemontert på en demoprintplate. Kompo-nentmerkingen er fra kretsskjema i gur 4.10.komponenter slike som spoler, kondensatorer og motstander dannerforspenning og impedanstilpassning til en senterfrekvens på 1.575GHz blekjøpt inn fra Elfa og Farnell8. Komponentene er så små at plasseringunder loddearbeidet må foregå under et egnet mikroskop. ALM-1106har dimensjon 2 × 2 mm2 med 7 lodde padder. Spoler, motstander ogkondensatorer har en dimensjon på 1 × 0.5 mm2. Selve loddingen foregåri en loddeovn med en egen loddeprol9. Kretsskjema til LNA er gjengitti gur 4.10. Et utsnittsbilde av vår bygde LNAkrets er gitt i gur 4.11.Figur 4.14 viser LNA med påmonterte SMA kabelkontakter.4.9 Testing av LNAFølgende utførlige tester ble gjennomført på vår LNA for å se om denkunne brukes radiometrisk: Fra (2.8) er forsterkningen S21 gitt som funksjon av ulike in-ngangsnivå. Denne parameteren uttrykker lineariteten av forsterknin-gen.8Datablad for diskrete komponenter er gitt i det elektroniske bibliotek, se under Lna-bygging\ i appendiks.9Loddeprol er gitt i det elektroniske bibliotek, se appendiks under Lna-bygging\.






































Figur 4.13: Y-faktor oppsett for støytalls måling.
Måling av støytall i LNA 59Her foreligger det begrensninger i HP E4411B spektrumanalysatorens ne-dre støygulv (-120dBm) som ikke er lavt nok til å kunne detektere et signalfra vår LNA (-140dBm). Dette løses ved å forsterke opp signalet fra LNAunder test med en annen høy-forsterkning LNA med et denert støytall.En støymåling av vår LNA utføres etter Y-faktor metoden (se kapittel2.2.2). For å nne dette støytallet benyttes en spektrumanalysator, en ak-tiv støykilde NC346D12, et dempeledd som er regulerbart og en LNA2. Segur 4.13 for støytall testoppsett.Den tilgjengelige NC346D har en kalibreringsrapport datert 4 desem-ber 1997. Fra denne kalibreringen avleser vi utgangssignalet for 1 GHz,til ENR=21.77dB og for 2 GHz, til ENR=21.60dB. For en frekvens på1.575GHz, midler vi og får ENR=21.69dB. ENR støysignal i dB er gitt av(2.51) ENR = 10log(T1 − T0
T0
) (4.3)hvor T1 er støytemperaturen fra støykilden og T0 er romtemperaturen.Vi løser (4.3) m.h.p. T1, setter inn det midlere ENR støysignalet og får
T1=43085.5K. Ved å slå av drivspenningen til NC346D vil T1 = T0.Målingene foregår ved å måle med en kald og varm ENR, med drivspen-ning henholdsvis av og på. Denne målingen foretas med og uten LNAtilkoblet. Støysignalet fra NC346D dempes med 20dB før den føres inn påvår LNA og videre til LNA2. En måleserie består av måling med og utenvår LNA med kald ENR og varm ENR. Her stilles HP E4411B inn på etgitt frekvensskanneområde og målebåndbredde13.Y-faktoren nnes ved å ta dieransen mellom varm og kald eektdata,
Y = Pvarm/Pkald. Vi nner ekvivalent støytemperatur ved å bruke (2.38)og (2.42), hvor T ′1 = T1 + T0 er varm ENR og T2 = T0 er kald ENR somgir ekvivalent støytemperatur
Te =
T ′1 − Y T2
Y − 1 = (Fkaskade − 1)T0. (4.4)Vi løser dette med hensyn på Fkaskade og bruker (2.44), som gir






+ 1 (4.5)deretter løser vi dette med hensyn på FLNA1 som gir estimert støytall
F̂LNA1 = F̂kaskade −
F̂LNA2 − 1
ĜLNA1
. (4.6)12Datablad til NC346D er gitt i det elektroniske bibliotek, se appendiks under Lna\.13Referanse til program se under Lna\ i det elektroniske bibliotek.
60 Radiometrisk videreutviklingStøykarakteristikk [dB℄LNA1 forsterkning 14.17Støygur LNA1 0.8Kabel med overganger 0.67Dike-vender, støygur 2LNA2 forsterkning 48Støygur LNA2 1Mixer, støygur 9Hybrid, støygur 1.5Attenator 10 dB uten LNA1 10Attenator 20 dB med LNA1 20AIF forsterkning 40Støygur AIF 5.83Tabell 4.1: Forsterkning og støygur for komponenter i Dike-radiometeret ved1.575GHz. Verdiene er funnet ved å studere datablad, spesikasjon ogved måling av de ulike komponentene.Komponent Temperatur [K℄Dike-vender 306LNA2 327Mixer 303Hybrid 301AIF 318Tabell 4.2: Målt komponenttemperatur i oppvarmet Dike-radiometer.4.11 Estimering av radiometerets ekvivalente støytem-peraturVed generering av estimatet baseres støytallet til LNA fra spesikasjonenetil ALM-1106. Spesikasjonen gir en støygur på NF = 0.8dB som tilsvar-er støytall på F = 10NF/10=1.2 noe som er ekstremt lavt. For å bereg-ne systemets ekvivalente støytemperatur anvendes støykarakteristikk forkomponentene i Dike-radiometeret fra tabell 4.1. Vi måler driftstempera-turene på de respektive komponentene, dette fremkommer i tabell 4.2. Forde øvrige komponentene er det antatt en romtemperatur på 290K da disseikke oppvarmes nevneverdig. Vi beregner den ekvivalente støytempera-turen i radiometeret, ved å benytte (2.43) for kaskadekobling og (2.45f)for støytall i ulike komponenter14 gitt uten LNA ved14Referanse til program for beregning av systemets ekvivalente støytemperatur er gitt iappendiks se under Generelt\.
Estimering av radiometerets ekvivalente støytemperatur 61Attenator før AIF [dB℄ Te uten LNA [K℄ Te med LNA [K℄ Forbedring [%℄10 388.8 73.5 46.420 421.7 74.8 48.726 530.5 79.0 55.030 750.2 87.4 63.7Tabell 4.3: Estimering av ekvivalent støytemperatur i Dike-radiometeret. Antatttemperatur på 290K for alle komponenter.
Attenator før AIF [dB℄ Te uten LNA [K℄ Te med LNA [K℄ Forbedring [%℄10 476.0 76.9 52.120 509.7 78.2 54.026 621.2 82.4 59.130 846.5 91.1 66.5Tabell 4.4: Estimering av ekvivalent støytemperatur i Dike-radiometeret. Kom-pensert for målt komponenttemperatur.

















62 Radiometrisk videreutviklingMed LNA er estimatet gitt ved






























. (4.8)Beregninger med ulike attenatorer før AIF med og uten LNA er opplisteti tabell 4.3 og 4.4, for henholdsvis romtemperatur og kompensert for måltkomponenttemperatur.De teoretiske beregningene gir en gevinst mellom 52 og 66% lavere ek-vivalent støytemperatur med vår bygde LNA tilkoblet radiometeret. Re-sultatet er avhengig av hvilken attenator som må benyttes for å tilpasseLNA til radiometeret. Beregning av forbedringspotensialet i tabell 4.3 og4.4 beregnes medForbedring = (1 − T0 + TkaskadeLNA
T0 + Tkaskade
)
100%. (4.9)4.12 Oppkobling av vår LNA til radiometeretFor å unngå at vår LNA ikke selv genererer EMI og for å oppnå skjermingfra mulige EMI kilder, anvendes my-metallkapsling15 rundt komponenten.Da strømtrekket for LNAen er ekstremt lavt (8mA), kan batteridrift an-vendes. En kabelgjennomføring via vårt lokale faradaybur som fører drift-spenning til LNA ga signikant økning i EMI. En batterikilde kan derimot15Datablad til my-metall, se appendiks under Generelt\.
Antenneprober 63plasseres inne i det lokale faradayburet, og EMI unngås dermed.En kobling av LNA til den eksisterende Dike-mottakeren krever enforståelse av hvordan de ulike blokkene i radiometeret samspiller. En LNAtilkoblet gir et totalt forskjellig arbeidspunkt i radiometeret. For å dranytte av komponenten må radiometerets arbeidspunkt korrigeres. En om-fattende studie av radiometeret ble iverksatt, kombinert med en lang rekkeforsøk for å få rebalansert målesystemet. Den passive referansestøykildenble byttet ut med en aktiv referansestøykilde NC346D. Mellomfrekvensforsterkeren ble balansert slik at den ikke gikk i metning. Etter omfat-tende testing tilpasses LNA til radiometeret med å benytte en attenatorpå 26dB før AIF, se gur 4.1 og referansestøykilden dempes med en atte-nator på 6dB.4.13 AntenneproberAntenneprober er passive komponenter som har den egenskapen at deomgjør elektromagnetiske bølger til en elektrisk spenning. En antenne haret strålingsdiagram som er direkte bestemt av konstruksjonen.En helbølgeantenne har et strålingsdiagram som er uniformt i alle ret-ninger sett fra et jordplan og kan realiseres som en 2-D konstruksjon.Dipolantennen har et strålingsdiagram som er vinkelrett på selve anten-nen og danner to like lober, denne kan også realiseres som en 2-D kon-struksjon. En bølgeleder antenne er en direktiv antenne med en denerthovedlobe i en retning, men krever en 3-D konstruksjon. Felles for disseantenne typene er at de har lineær polarisasjon.Elektromagnetiske bølger er polariserte. Det vil si at feltvektorene har enviss orientering i rommet. I elektromagnetiske bølger bruker vi det elek-triske feltet som referanse. Om det elektriske feltet ligger i vertikalplanet,sier vi at den elektromagnetiske bølgen er vertikalt polarisert. Vertikal- oghorisontalpolariserte bølger er ortogonale til hverandre.En helbølgeantenne og bølgelederantenne har et ubalansert matepunktog kan kobles direkte til en ubalansert koaksialkabel. Dipolantennen haret balansert matepunkt og krever en balun (impedanstrafo) for å kunnetilkobles en ubalansert kabel. Disse antennene har et frekvensområde somer smalbåndet, hvor de er tilpasset og har stor virkningsgrad.En spiralantenne kan bestå av en eller to spiraler. En spiralantenne med enspiral har også et ubalansert matepunkt og kan således kobles direkte tilen ubalansert kabel. Spiralantennen kan realiseres som en 2-D konstruk-sjon på en printplate. Spiralantennen har et strålingsdiagram som er noe
64 Radiometrisk videreutvikling
Figur 4.14: Foto av ulike antenneprober og øverst ferdigbygd LNA uten kapsling. Ned-erst fra venstre: Dummyload probe, bølgelederantenne for senterfrekvens2.95 GHz, bølgelederantenne for senterfrekvens 3.2 GHz, spiralantenne forsenterfrekvens mellom 1 og 4 GHz og monopol antenne for senterfrekvens1.575 GHz.mer komplekst i forhold til de andre antennene, men er direktiv og i tilleggsirkulært polarisert.Det som skiller spiralantennen fra de andre designene er at den erbredbåndet, og kan operere over et frekvensbånd på mange GHz[Jaobsen et al., 2000℄ med stor virkningsgrad.En antenne som er tilpasset til et medium, vil om mediet ikke er homogent,bli påvirket av de variable lasteektene. Slik innvirkning skaper ståendebølgefenomen. Stående bølgefenomen påvirkes av avstand til måleobjektog penetreringsdybden gitt av (3.14). Stående bølgefenomen kan forklaresmed å se på (3.32), hvor W (r) er vektingsfunksjonen som påvirkes av alleobjekt som ligger i antennens strålingsdiagram.I gur 4.14 kan vi se ulike prober som er benyttet ved uttesting og gradi-entmålinger.
4.14 Monopol antenneEtter en ide har vi laget en monopol antenne av et koaksialrør, se gur 4.14og 4.15. En helbølge monopol tilpasset vann for 1.575GHz har en lengde
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Figur 4.17: Skisse av målemetode. Måleobjektet kan realiseres med et sylindrisk elleret sfærisk objekt.
Sensitivitetsmåling 67peraturen er satt til den er stabil i måleobjekt og målekar.Vi velger å skanne over måleobjektet i x retning fra 0 til X mm, inkre-mentert med en ∆x på a mm. For hver ∆x måler vi N realisasjoner avprosessen. Måling på varmt legeme foregår ved å ta en referansemålingpå T1 = T0, deretter en diskretisert gradientmåling med ∆T1K, ∆T2K,
∆T3K, . . . , ∆TnK. Deretter måles det med negative temperatursteg fra
∆Tn, ∆Tn−1, . . . , ∆T1 i K. Til slutt foretaes det på nytt en referansemålingpå T1 = T0 for å se om systemet har bibeholdt sin stasjonæritet. Data taesinn i Matlab og prosesseres17. Vi omgjør måleresultatet i mV til ◦C, etteren kalibreringsmåling som gir systemets sensitivitet som brukes i omform-ing fra spenning til temperatur.Signalnivå ved ∆T = 1 K i dieranse er gitt av (3.29). Ved å anta per-fekt tilpasning vil signalnivået som stråler fra måleobjektet i et frevens-bånd B = 364 MHz, være ∆P = k∆TB = kB = 5 × 10−15 W = −143dBW. Dette signalet skal propagere en avstand d gjennom fantomet førdet når en antenneprobe, slik at signalnivået svekkes før den når anten-neproben. Ved å se bort fra bolus i (3.53b), vil signaleekten ∆P svekkesmed ∆Pd = ∆P exp(−d/dp), hvor dp er den teoretiske penetreringsdybdeni det valgte brystvevsfantomet. For en måledybde på d = 4 m i ferskvannmed ∆T = 1 K og dp = 5 m gir en ∆P = −146.5 dBW.4.16 SensitivitetsmålingEn sensitivitetsmåling18utføres for hver antenneprobe som ble brukt forå få radiometerdata omformet til temperaturdata. Dette foregår ved åmåle på et homogent medium. Under målingen logges temperaturen idet homogene mediet. Vi starter målingen ved en gitt temperatur T1og øker den kontinuerlig til T2. I praksis er det ythastigheten i detomkringliggende vannet som bestemmer hvor fort det homogene medietoppvarmes. Data fra radiometer og temperaturlogger taes inn i Matlab ogprosesseres. Et spredningsplot mellom radiometerdata og temperaturdatadanner grunnlag for sensitivitets analysen. Ulike sensitivitetsmålingerbrukes ved omgjøring fra mV til ◦C på den aktuelle antennen med oguten LNA tilkoblet.




Kapittel 5Preliminær test av LNA5.1 Resultat av pretest av LNAProgrammet som er laget i Labview tar a. 4 timer å kjøre. Data fraLabview taes inn i Matlab og postprosesseres. For å se om vår LNA harlineær forsterkning plotter vi frekvensresponsen for alle inngangsnivå fra-99dBm til -79dBm (se gur 5.1). Fra dette plottet kan vi konkludere medat vår LNA er lineær innenfor de valgte nivåene. Figur 5.2 gir resultat avtestene som er utført. Vi har en senterfrekvens fc=1.575GHz, forsterkningved senterfrekvens på S21 =14.17dB fra (2.8), båndbredde ∆f > 500MHz,en konstant eektforsterkning over det dynamiske område og en skjevhetmot venstre. Fra (2.6) måler S11 =-10.6dB, fra (2.7), S22 = −9.7dB og fra(2.9) S12 =-27dB.
5.2 Selvoppvarming i LNAVi ønsker å nne ut hvordan forsterkeren responderer på temperaturforan-dringer og hvor stor selvoppvarmingen er. Vi modiserer vårt Labview pro-gram ved å forandre antall midlinger fra 15 til 8 og med fast utgangssignalpå -60dBm fra HP8719D. Dette medfører at testtiden nesten halveres fraa. 4 timer til a. 2 timer. Under test logger vi temperaturen med IPITEKtemperaturlogger. Temperatursensorene plasseres på ALM-1106 brikkenog på over- og undersiden av printplaten. Fra gur 5.3 ser vi at LNA haren selvoppvarming på 1.75◦C.5.3 Temperaturdrift i LNATemperaturdrift er en meget viktig parameter i enhver forsterker. I dennetesten kjører vi et fast inngangsnivå Pinn = −60dBm, ingen koherentmidling, målebåndbredde IFBW=100 Hz og ved 6 ulike temperaturer.71
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Figur 5.1: Frekvensrespons med inngangssignal fra -99dBm til -79dBm i steg på1dBm. Det svakeste signalet på -99dBm har synlig rippel i plottet.
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Figur 5.2: Forsterkning, senterfrekvens, båndbredde og skjevhet som funksjon avinngangssignal fra -99dBm til -79 dBm.
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På IC. Modul A. Kanal 1
Kald temperatur på LNA







Figur 5.3: Logging av temperatur på ALM-1106 brikke (se gur 4.11) som funksjonav tid. Linjen i guren er en lineær tilpasning til lufttemperaturen.Det er kjørt ialt 6 tester hvorav en test hver for hver av de ulike tempera-turene. Vi valgte å se på en måleparameter, forsterkning som funksjon av6 ulike temperaturer. Vi observerer fra gur 5.4 at forsterkningen S21 gårned med økende temperatur. Feilen som observeres ved økning i temper-atur er forholdsvis lav, 1.7% målt på den midlere forsterkning.5.4 StøytallMålingen utført med Y-faktor metoden beskrevet i kapittel 4.10 viser atvår LNA har et støytall på F =1.61. Dette avviker fra spesikasjonen tilALM-1106 som estimerer et støytall på F = 1.2.5.5 Estimat av systemets ekvivalente støytemperaturmed målt støytallMed et større støytall på vår LNA enn det som var forventet blir dermedsystemets ekvivalente støytemperatur noe høyere. Forbedringspotensialetgår ned når man sammenlikner med orginaloppsett uten LNA med 10dBfør AIF. Beregningene er foretatt med kompensert temperatur på kom-ponentene og med (4.7), (4.8) og (4.9). Se tabell 5.1 for ulike attenatorerfør AIF. Vi bruker radiometeret uten LNA med orginaloppsett med enattenator på 10dB før AIF, dette medfører at forbedringspotensialet gårned til 36.6% med LNA og 20dB før AIF.
Estimat av systemets ekvivalente støytemperatur med målt støytall 75






















Figur 5.4: Temperaturdrift i lineær forsterkning som funksjon av 6 diskrete temper-aturer. Standardavviket i forsterkermålingene er plottet for de ulike tem-peraturene.
76 Preliminær test av LNAAttenator før AIF [dB℄ Te uten LNA [K℄ Te med LNA [K℄ Forbedring [%℄10 476.0 194.2 36.820 509.7 195.5 36.626 621.2 199.8 36.130 846.5 208.4 34.9Tabell 5.1: Estimering av ekvivalent støytemperatur i Dike-radiometeret kompensertfor målt komponenttemperatur. Forbedrings potensial i % er beregnet med(4.9) relativt til orginaloppsett uten LNA med 10dB før AIF.Fra (3.39) vil nøyaktigheten ved TB = 300K, målt båndbredde i radiome-ter B = 364MHz og en målt integreringstid på τ = 2.2s med LNA og 20dBfør AIF være ∆TB,min = 0.0263K. Uten LNA vil den tilsvarende nøyak-tigheten ∆TB,min = 0.0411K. Dette estimatet er beregnet utfra antakelsenom at Dike-radiometeret er balansert. Et ubalansert Dike-radiometer vilha en nøyaktighet gitt av (3.38).5.6 Radiometrisk temperaturdriftsmåling med vårLNAVi utførte initisielt radiometriske målinger med en dummyload somprobe. Temperaturen inne i my-metallkapslingen logges. Vi startetmed en kald LNA og logget temperatur og foretok radiometriskemålinger. Drivspenningen til LNA ble slått på etter 1 min. En tidligerekalibreringsmåling med dummyload er tilgjengelig og gitt ved α =
0.35mV/◦C. Fra gur 5.5 avleser vi ∆V0 = 0.18mV, ∆Tdrift =1.4K. Fra(3.41) kan vi få ∆V0 om til temperatur, dette gir ∆TB = ∆V0/α =
0.51K. Selvoppvarmingen blir da ∆TB/∆Tdrift = 0.51/1.4 = 0.36K/K.Dette betyr at vår LNA drifter med 0.36K for hver 1K økning iomgivelsestemperatur. Dette medfører at ved bruk av vår LNA påradiometrimåling må omgivelsestemperaturen være konstant innenfornoen tidels K. Fra temperatur loggdata ser vi at LNAen oppnårdriftstemperatur etter 14 min. Videre fra samme gur observerer vi atforsterkeren trenger a. 20 min til utgangen stabiliseres.5.7 Rippel på radiometriskmåledata med og utenLNARippel på radiometriskmåledata med og uten LNA forteller oss hvornøyaktige målinger vi kan forvente. Forholdet mellom RMS støyrippel vilfortelle oss om vi har en degradering eller en forbedring av målenøyak-tigheten fra (3.39) i forhold til vårt estimat gitt fra kapittel 5.5.
Rippel på radiometriskmåledata med og uten LNA 77
















































Figur 5.5: Øverst: Radiometrisk måledata fra LNA. Nederst: Logging av temperaturinne i LNA-kapslingen.Vi foretar en kalibreringsmåling med og uten LNA med en spiralantennesom probe mot et homogent vannmedium og en attenator på -26dBfør AIF, se gur 5.6 og 5.7. Rippel på måledata uten LNA er på
σuLNA,V0 = 0.0287mV og med LNA σmLNA,V0 = 0.0131mV. Ved bruk av(3.41) omdanner vi måledata til temperaturdata ved bruk av sensitiviteten
αuLNA = 0.4510mV/◦C uten LNA og αmLNA = 0.3120mV/◦C med LNA.Dette gir
σmLNA,TB = σmLNA,V0/αmLNA = 0.0421◦C (5.1)med forsterker og
σuLNA,TB = σuLNA,V0/αuLNA = 0.0637◦C (5.2)uten forsterker. Disse radiometriske testene med og uten LNA viser at vårforsterker forbedrer RMS støyrippel medForbedring = σuLNA,TB − σmLNA,TB
σuLNA,TB 100% = 34%. (5.3)
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Figur 5.6: Kalibreringsmåling med LNA for spiralantenne. Fra rå radiometerdataøverst henter vi ut standardavviket til radiometerdata σmLNA,V0 i etområde som har konstant temperatur. Fra spredningsplottet nederst hentervi ut sensitiviteten til antennen αmLNA.
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Figur 5.7: Kalibreringsmåling uten LNA for spiralantenne. Fra rå radiometerdataøverst henter vi ut standardavviket til radiometerdata σuLNA,V0 i et områdesom har konstant temperatur. Fra spredningsplottet nederst henter vi utsensitiviteten til antennen αuLNA.
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Kapittel 6Radiometrimålinger på varmtlegeme6.1 Testing av automatisert måling på et legemeEn testmåling med en monopol antenne, senterfrekvens 1.575 GHz, meden temperaturdieranse på ∆T = 6K, måledybde på d = 27mm, N = 10målinger for hver diskretisert ∆x = 2mm og en skannelengde på l =
100mm ble utført. Dette var den første målingen på et varmt sylindrisklegeme som viste at vårt eksperimentelle oppsett fungerer.Kalibreringsmålingen foregår ved å kjøre en kontinuerlig oppvarming av ethomogent vannmedium fra T1 til T2, hvor vi samtidig måler radiometriskog logger temperaturen. En kalibreringsmåling med monopolprobe, se g-ur 6.1, danner grunnlag for å omdanne radiometridata til temperaturdata.Resultatet av denne testmålingen og hvordan måledata prosesseres i Mat-lab kan sees i gur 6.2.
6.2 Måling på varmt sylindrisk legeme med monopolantenneVi velger en eektiv måledybde på d = 38mm. På denne dybden vil viteste ut radiometeret med og uten LNA, på gradienter på 1, 3 og 5K.Radiometeret er tilpasset til vår LNA med en attenator på -20dB før AIF.Vi velger å skanne over måleobjektet i x retning fra 0 til 100mm, diskre-tisert med en ∆x på 2mm. For hver ∆x måler vi N = 6 realisasjoner.Måling på varmt legeme foregår ved å ta en referansemåling på ∆T = 0K,deretter en måling med 1K, 3K og 5K i gradient, for så å gå motsatt veimed gradienter på 5K, 3K og 1K. Den siste gradient målingen foretaes81
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Uten LNA  y=0.38471x +(−1.991)

















Figur 6.1: Kalibreringsmåling med monopol med temperatur mellom 20-25◦C. Øversttil venstre: Rådata fra radiometeret i mV. Øverst til høyre: Rådata fratemperaturlogger og resamplet rå temperaturdata. Nederst til venstre:Spredningsplot mellom radiometrisk rådata og resamplet temperaturdata.I dette plottet nner vi en lineær regresjonslinje som gir kalibreringen forgjennning av temperatur fra måledata y = αx + β. Nederst til høyre:Gjennning av temperatur fra målt radiometridata.
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Differanse mellom varm and kald midlet data












Utglattet differanse mellom varm and kald midlet data




























Figur 6.2: Radiometrisk måling på varmt sylindrisk legeme med monopol antenne(fc = 1.575 GHz), temperaturdieranse på ∆T = 6K og måledybde på
d = 27mm. Øverst til venstre: Rå måledata fra radiometeret i mV. Varmmåling har en lineær temperaturøkning pga. varmekonveksjon mellommåleobjekt og vannmedium. Øverst til høyre: Korreksjon for å oppnåsamme start- og stoppnivå i varm som i kald måling. Midtre til venstre:Midlet korrigert rådata. Midtre til høyre: Dieransen mellom midlet data,og viser dieransen mellom varm og kald radiometriskmåling i mV. Nedersttil venstre: Glattet dieranse mellom midlet data. Nederst til høyre:Klarhetstemperaturen ∆TB i ◦C.


































































Skanne lengde [mm]Figur 6.3: Gradientmåling på varmt legeme uten LNA og med monopol antenne.Øverst til venstre: ∆T = 0.9K. Øverst til høyre: ∆T = 3K. Midten tilvenstre: ∆T = 4.9K. Midten til høyre: ∆T = 3K. Nederst til venstre:
∆T = 0.9K. Nederst til høyre: ∆T = 0K.med en ny referansemåling på ∆T = 0K. En måleserie uten LNA er vist igur 6.3. En måleserie med LNA og -20dB før AIF, er vist i gur 6.4. Enmåleserie med LNA og -26dB før AIF, er vist i gur 6.5.En gradientmåleserie med monopol antenne på gradienter 1K, 3K og 5Kog deretter på 3K, 1K og 0K er utført med og uten LNA. I gur 6.3 viservi resultatene uten LNA og i gur 6.5 viser vi de samme resultatene medLNA.6.3 Måling på varmt sfærisk måleobjekt med monopolantenneEn gradientmåling på et sfærisk måleobjekt er utført med monopolantenne på en dybde på d = 25 mm, med en gradient på 5K, skannelengdepå l = 100 mm og uten LNA. Resultatet av denne målingen viser vi igur 6.6.


































































Skanne lengde [mm]Figur 6.4: Gradientmåling på varmt legeme med LNA og monopol antenne, -20dB førAIF. Øverst til venstre: ∆T = 0.9K. Øverst til høyre: ∆T = 3K. Midtentil venstre: ∆T = 4.9K. Midten til høyre: ∆T = 3K. Nederst til venstre:
∆T = 1.2K. Nederst til høyre: ∆T = 0K.


































































Skanne lengde [mm]Figur 6.5: Gradientmåling på varmt legeme med LNA og monopol antenne, -26dB førAIF. Øverst til venstre: ∆T = 0.9K. Øverst til høyre: ∆T = 3K. Midtentil venstre: ∆T = 4.9K. Midten til høyre: ∆T = 3K. Nederst til venstre:
∆T = 0.9K. Nederst til høyre: ∆T = 0K.
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Skanne lengde [mm]Figur 6.6: Gradientmåling på sfærisk måleobjekt med monopol antenneprobe utenLNA, ∆T = 5 K. Måledybde d = 25 mm og skannelengde l = 100 mm.














































Skanne lengde [mm]Figur 6.7: Gradientmåleserie med spiral antenneprobe på et sfærisk måleobjekt utenLNA. Måledybde d = 25 mm og skannelengde l = 100 mm.6.4 Måling på sfærisk måleobjekt med spiralantenneEn gradientmåleserie med spiral antenneprobe på 1K, 3K, 5K og 0K erutført på en måledybde d = 25 mm, skannelengde l = 100 mm og utenLNA. Resultatet av måleserien er vist i gur 6.7.
Kapittel 7Diskusjon og konklusjonI denne oppgaven har vi laget et interferensfritt målesystem for detek-tering av temperaturgradienter. Løsningen er basert på et nytt systemhvor det benyttes bølgeledere for gjennomføring av slanger til måleob-jekt. Måleoppsettet er automatisert, ved å benytte robot for styring avantenneprobe over et måleobjekt. Datainnsamling fra et slikt måleoppsettforegår automatisk. Vi har laget metoder for å prosessere data, og frem-stiller målinger ved økning i klarhetstemperatur.Radiometeret ved Institutt for fysikk og teknologi er forbedret med enny metode som benytter en selvbygd lavstøyforsterker før Dike-venderen.Dette er en metode med en såkalt aktiv antenne. En slik metode er ikketidligere utført i radiometrisammenheng, så vidt vi kan se fra litteratursøk.Hovedårsaken er at dette har vært ansett som vanskelig gjennomførbart,pga. drift i forsterkerenheten.Det er utført radiometriske gradientmålinger på brystvevsfantom av vannmed og uten lavstøyforsterker. Dette viser at vi har klart å implementereen aktivantenne før Dike-vender. Målinger som er utført viser at vi haroppnådd et forbedret signal-til-støyforholdet (SNR) på 34%, ved bruk avLNA i forhold til originaloppsettet.
7.1 DiskusjonVi skal nå se litt kritisk på hva som er gjort i dette studiet. Vi vil derimotikke diskutere de ulike program som er utarbeidet siden disse er ansettsom et nødvendig verktøy. 89
90 Diskusjon og konklusjon7.1.1 MåleoppsettMåleoppsettet er forbedret ved at vi kan foreta radiometriske målingeruten målbar interferens. Dette er løst ved å benytte et lokalt faradyburhvor det benyttes bølgeledere for gjennomføringer av slanger til måleob-jektet. I tillegg er romlige målinger utført ved å benytte en slisse, hvorkoaksialrøret kan beveges fritt i 1-D. Slissen er i seg selv en åpning somgir interferens. Ved å benytte en medbringer som ligger plant over slis-sen, unngår vi interferens. Målinger er utført ved senterfrekvens på 1.575GHz. Om det er målbar interferens på andre frekvenser som benyttes iradiometrimålinger, er ikke verisert.Ulempen med det lokale faradyburet er størrelsen. Ved å måle på etbrystvevsfantom av vann, er det etter det vi erfarer, behov for et stortog dypt målekar. Dette kan lett løses ved å bygge et større lokalt faraday-bur.
7.1.2 BrystvevsfantomSom tidligere nevnt har vi benyttet vann som brystvevsfantom. Dette fan-tomet er letthåndterlig, men gir problemer i et lite målekar. Problemet erat vektingsfunksjonen W (r) gir stående bølgefenomen. Et objekt nedsen-ket i et vannfantom med liten romlig utstrekning gir en vektingsfunksjonsom forårsaker stående bølgefenomen. Stående bølgefenomen utarter segved at skannesignalet fra radiometeret gir stor dynamikk i skannesignalet,forårsaket av at antenneproben ser bunn, vegger, slanger, objekt og lik-nende. Dette kan løses ved å øke den romlige utstrekningen eller benytteet annet brystvevsfantom (f.eks. et fast medium).7.1.3 LavstøyforsterkerForforsterker er ikke tidligere brukt på utsiden av Dike-venderen.Målinger som er utført på LNAen tilsier at den har 1) liten forsterkn-ingsdrift, 2) lite strømtrekk, 3) lavt støytall, 4) moderat forsterkning, 5)god sensitivitet, i tillegg oppfylles de este spesikasjonenene slik som S11,
S12, og S22.Ulempene som vi har erfart ved bruk av lavstøyforsterkeren er at den har1) lang oppvarmingstid, før den kan benyttes til radiometriske målinger,typisk 20-30 min avhengig av valgt antenneprobe, 2) selvoppvarming på1.75K, 3) temperaturdrift på 0.36 K/K og 4) et noe større målt støytallenn spesikasjonene.
Diskusjon 91Temperaturdrift kan unngås ved å holde temperaturen rundt lavstøy-forsterkeren så konstant som mulig. En mulig årsak til avviket i støytallkan være andre spesikasjoner på de diskrete komponentene (spoler, kon-densatorer og motstander) vi har brukt i forhold til komponentene AgilentTehnologies har benyttet. En annen årsak kan være at målemetoden vihar brukt ikke er tilstrekkelig nøyaktig, fordi vi har benyttet en LNA2 forå få et tilstrekkelig høyt signalnivå som kan detekteres i HP E4411B spek-trumanalysator. Fra (2.22) vil en tilkobling av en LNA2 etter LNA1 gi enforsterkning som er avhengig av spredningsparametere og reeksjonskoe-isienter på inn- og utgang av begge forsterkere. En korrekt måling er derforavhengig av en reeksjonsfri tilpasning mellom LNA1 og LNA2, eller atspredningsparametere og reeksjonskoesienter er kjent for begge kompo-nentene. En tredje mulighet for større støytall er mistilpasning forårsaketav vår LNA, se kapittel 2.2.6.7.1.4 Ekvivalent støytemperatur i radiometeretVi har estimert ekvivalent støytemperatur i radiometeret i originaloppsettog med aktiv antenneoppsett. Teoretiske beregninger viser at vi kan for-vente en forbedring på ekvivalent støytemperatur på 36%.Radiometriske målinger viser at vi oppnår et radiometrisk forbedret SNRved bruk av aktiv antenne med 34% i forhold til originaloppsettet. Detteer marginalt dårligere enn den teoretiske beregningen og viser at de teo-retiske og målbare resultatene er tilnærmet like.7.1.5 AntenneprobeI forsøket med å detektere gradienter på et sylindrisk objekt, var detnødvendig å tenke alternativt med hensyn på antenner med senterfrekvenspå 1.575 GHz. Vi laget et monopol antenneprobe som var med på å økeforståelsen av hvordan gradientmålinger utføres. Monopol antennen ga ossmulighet til å måle på sylindrisk måleobjekt, men er noe uegnet til reellemålinger da kobling til kroppsvev er vanskelig. På sfærisk måleobjekt somer mest lik en reell kreftsvulst ga en spiralantenne gode resultater.7.1.6 SensitivitetsmålingSensitivitetsmålingen er automatisert. Tidligere var denne preget avfullstendig manuell måling. Ulempen med vår metode er at vi benytterto datamaskiner, hvor starttid for logging av temperatur og starttid avdatalogging med Labview må synkroniseres på begge maskinene. Det eren forholdsvis lett oppgave å rekongurere på en maskin slik at detteunngås.
92 Diskusjon og konklusjon7.1.7 Gradientmålinger med monopol antenne på sylindriskmåleobjektVi har utført gradientmålinger på et sylindrisk objekt ved bruk av enmonopol antenneprobe. Målingene er utført med radiometeret i origi-naloppsett og med forbedret versjon hvor det et benyttet LNA med toulike attenatorer før AIF. Vi har klart å detektere gradienter på ned til1K ved en dybde på d = 38 mm, med og uten LNA. Målinger med LNAtilsier at vi har klart å implementere en aktiv antenne som fungerer. Enforsterkningsdrift i vår LNA ville umuliggjort en slik måling.Resultatene fra målingene i originaloppsett og med LNA med 20dB at-tenator før AIF er ulike, se gur 6.3 og 6.4. Forklaringen kan være atradiometeret ikke er lineært pga. at AIF forsterkeren går i metning med20dB før AIF med LNA tilkoblet. Variasjonen fremkommer ved at klarhet-stemperaturen ∆TB er ulik i de to måleseriene. Med 26dB før AIF og medLNA er resultatene fra gur 6.3 uten LNA og fra gur 6.5 med LNAsammenlignbar, ved at klarhetstemperaturen ∆TB er tilnærmet lik. Utfradette kan vi konkludere med at radiometeret må ha 26dB før AIF vedbruk av aktiv antennemetode.Ved å betrakte gur 6.3 og 6.5 veriseres det at gradienter ned til
∆T = 0.9K kan detekteres.Resultatet fra gur 6.5 på ∆T = 0K, dvs. hvor vi sammenlikner førstereferansemåling og siste referansemåling, gir et peak i begynnelsen avskanningen. Dette er et resultat av at første referansemåling har noe størreutslag i begynnelsen av skanningen enn siste referanse. Årsaken til et sliktutslag kan være at kabelen som fører strøm til LNA ikke har samme po-sisjon under de ulike skanningene. Dette er rettet opp i senere målingerved at vi har montert en batteripakke på selve LNA kapslingen, og dermedunngår en slik uheldig ikke-stasjonæritet.7.1.8 Gradientmålinger på sfærisk måleobjekt uten LNADet er utført radiometriske gradientmålinger på et sfærisk måleobjekt medmonopol og spiral antenneprobe.Med monopol antennen utførte vi kun en måling på en dieranse på
∆T = 5K, måledybde d = 25 mm og skannelengde l = 100 mm. Re-sultatet kan vi se i gur 6.6. Grunnen til at det bare ble utført en målinger at vi ønsket å konsentrere oss om spiral antenneproben, siden en slikprobe er mer hensiktsmessig i reelle kliniske målinger.Radiometriske målinger med spiral antenneprobe på sfærisk måleobjekt
Konklusjon 93ble utført på samme oppsett som for monopol antenne. Fra gur 6.7 ob-serverer vi deteksjon av gradienter ned til ∆T = 1K. Videre observerervi at klarhetstemperaturen ∆TB er mye lavere på et sfærisk måleobjekti forhold til et sylindrisk måleobjekt, selv om måledybden på et sfæriskmåleobjekt er mindre. Av dette kan vi konkludere med at måling på sfæriskmåleobjekt er vanskeligere å utføre pga. svakere signalstyrke.7.2 KonklusjonVi har forbedret radiometeret interferensmessig, automatiseringsmessig ogved at signal til støyforholdet er forbedret med 34%. Vi har videre fortattradiometriske gradientmålinger som veriserer dette.7.3 Forslag til videre arbeidUnder alle gradientmålinger er det av stor betydning at temperaturenesom danner grunnlag for gradientmålinger er målt så nøyaktig som mulig.Måleoppsettet vårt har forbedringsmuligheter når det gjelder nøyak-tigheten i regulering av temperaturene i de ulike vannbadene.Videre bør gradientmålinger utføres slik at deteksjonsnøyaktigheten medLNA bekreftes ytterligere i forhold til originaloppsett.Som tidligere nevnt er det lokale faradayburet erfaringsmessig noe liteog burde vært laget større i volum.Radiometeret i sin originale konstruksjon bør forbedres ved at målin-gene foregår i perfekt null-balanse modus. Pr. dato er den absolutte tem-peraturdieransen mellom referansen og inngang ∼ 5K som medfører en
∆T ∼ 0.01K i avvik.Lavstøyforsterkeren bør videreutvikles til ere frekvensbånd, og manburde prøve å få støytallet ned mot spesikasjonen. Teoretisk ville detteutgjøre en ytterligere forbedring på 10% i SNR. LNA bør videre imple-menteres direkte på samme printplate som spiralantennen.
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